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PYTANIA | ODPOWIEDZI DOTYCZACE POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy przedstawia tres¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi dotyczgcych tresci SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawe do Zaktadu

Opiekunczo — Leczniczego w Krakowie urzadzen medycznych oraz réznych mebli i wyposazenia.

Tres¢ pytania:
Pytanie 1 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).
,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania tézka szpitalne z lezem o szerokosci 870 mm, co

nieznacznie rézni sie od parametru oczekiwanego?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci tozko szpitalne z lezem o proponowanej szerokosci.

Tres¢ pytania:

Pytanie 2 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).

,Czy Zamawiajgcy dopus$ci do zaoferowania t6zka szpitalne, ktérego wysoko$¢ regulowana jest
w zakresie 380 — 810 mm? Parametr ten rézni sie w nieznacznym stopniu od oczekiwanego i nie

wplywa na wiadciwosci uzytkowe t6zka”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci t6zko szpitalne o wysokos$ci regulowanej w proponowanym zakresie.

Tres¢ pytania:

Pytanie 3 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).

,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania tézka szpitalne z wyposazeniem ktérego segment
podudzia regulowany jest przy pomocy 6-stopniowego mechanizmy zapadkowego? Pozostate funkcje

(wysokos¢, oparcie plecéw i uda) dokonywane sg elektrycznie”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci t6zko szpitalne z wyposazeniem ktérego segment podudzia regulowany jest

przy pomocy 6-stopniowego mechanizmu zapadkowego.
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Pytanie 4 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).
»,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania t6zka szpitalne z wyposazeniem ktérego kat przechytu
anty — Trendelenburga regulowany jest w zakresie 0 — 1607 Jest to parametr nieznacznie réznigcy sie

od oczekiwanego i nie wptywa na wtasciwosci uzytkowe tozka”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci tozko szpitalne z kgtem przechytu anty-Trendelenburga w proponowanym

zakresie.

Tres¢ pytania:

Pytanie 5 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).

»,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zka szpitalne z wyposazeniem w ktorych kota majg
Srednice 150 mm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci 16zko szpitalne z kotami o proponowanej srednicy.

Tres¢ pytania:
Pytanie 6 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).
,Czy Zamawiajgcy dopus$ci materac w pokrowcu wykonanym z materiatu o charakterze trudnopalnym

(przeszedt test tlgcego papierosa” i ,ptomien zapatki”) ?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci materac w pokrowcu wykonanym z proponowanego materiatu.

Tres¢ pytania:

Pytanie 7 (Dotyczy czes¢ nr 24 — £ 6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).

,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przytézkowg o korpusie wykonanym z profili
aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo,

oraz blatami i czotami szuflad wykonanymi z tworzywa typu hpl?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci szafke przyt6zkowg o proponowanych parametrach.
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Pytanie 8 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).
»,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przytézkowag ktérej wysokos$¢ wynosi 880 mm?
Jest to parametr nieznacznie roznigcy sie od oczekiwanego i nie wplywa on na wifasciwoSci

uzytkowe.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci szafke przyt6zkowg o proponowanej wysokosci.

Tresé pytania:
Pytanie 9 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).
»,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przytézkowg o szeroko$ci 555 mm i gtebokosci

450 mm?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci szafke przytdzkowg o proponowanych wymiarach.

Tres¢ pytania:

Pytanie 10 (Dotyczy czes$¢ nr 24 — £ 6zka szpitalne wersja I — 130 kpl.).

»,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowg z blatem bocznym bez mozliwosci
pochylenia blatu na boki (pod katem)?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci szafke przytézkowg z blatem bocznym bez mozliwosci pochylenia blatu na boki.

Tres¢ pytania:
Pytanie 11 (Dotyczy czes¢ nr 24 — t6zka szpitalne wersja | — 130 kpl.).
»,Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania szafke przytdzkowg z blatem bocznym z ogranicznikami

w postaci listew aluminiowych w ksztafcie litery C?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci szafke przytdzkowg z blatem bocznym z ogranicznikami w postaci listew

aluminiowych w ksztatcie litery C.
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