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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 5/2016 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego w Krakowie wyborów medycznych i innego sprzętu medycznego. 
 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 pozycja nr 1: 

pasków kompatybilnych z glukometrem, które nie potrzebują kodowania - funkacja „Auto Coding”  

przez co rozumiemy, że  kodowanie nie może  odbywa się  za pomocą  tzw. kluczy kodujących lub 

chipów lub w  których kodowania dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego, nawet jeśli można 

zakodować  go na jeden kod; objętość krwi wynosi 0,7µl; kalibrowany do osocza; pomiar metodą 

biosensoryczną; zakres pomiaru 20-600 mg/dl (Zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u 

pacjentów chorujących na cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniżej 55mg/dl, od tego 

momentu rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta, zatem zakres pomiaru glukometru zaczynający od 

20mg/dl jest wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię.  W przypadkach kiedy wartości glikemii 

wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który  

z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, 

ponieważ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii.); funkcja AST (możliwość alternatywnych 

miejsc nakłucia - podstawa małego palca, podstawa kciuka, przedramię, ramię, łydka, udo); 

część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe 

podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem 

biologicznym pacjenta); wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nie interferujący min.  

z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem,  kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, 

amoksycyliną; minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia 

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów 

Clarke’a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a; zakres 

temperatury otoczenia to 4°C - 40°C, zakres hematokrytu 20% do 60%. 

Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty 

konkurencyjnej. 

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów, które będą  

w cenie pakietu na paski. 

Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz 

serwis?" 
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Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru stężenia glukozy we krwi: dolna granica zakresu - ≤ 

20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wymaga autokodowania (brak kodu) przez co rozumiemy: 

- brak klucza kodującego lub czipa 

- brak przycisku kodującego 

- brak autokodu na wyświetlaczu (nawet jeśli autokod na wyświetlaczu będzie odpowiadać autokodowi 

nadrukowanemu na fiolce pasków testowych)?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. 

wynosił minimum 6 miesięcy?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l  i zamiennie mg/dl?" 
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Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wymaga bezpłatnego płynu kontrolnego w zestawie z glukometrem?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wymaga płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) 

pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, 

hipo i hiper glikemii u pacjenta, ważny po otwarciu 6 miesięcy?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 9 

Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu 

Ustawy z dnia 12  maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  
 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą  

w poprzeczna stronę paska  „na przestrzał”?  Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie komory 

zasysającej z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania z pasywnej części paska  

i może spowodować dla szpitala zużycie większej ilości pasków?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które nie można dotykać mokrymi dłońmi?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuści glukometr, który wyświetla numer autokodu po włożeniu paska testowego 

do szczeliny glukometru?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający dopuści glukometr, który potencjalnie może nieprawidłowo działać?" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający dopuści glukometr, który samoczynnie wyłączy się dopiero po 5 minutach 

bezczynności?" 
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Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający dopuści glukometr, którego gwarancja wynosi tylko 5 lat??" 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
 


